DGK Fachgruppe Analytik
Fachgruppenleitung: Anton Wittersheim
c/loKPSS GmbH

Kao Professional Salon Services
Pfungstédter Str. 92-100

D-64297 Darmstadt

Ringversuch 01/2004
Bestimmung physikalisch-chemischer
Parameter in einem Anti-Schuppen-

Shampoo

Durchgefuhrt von der Fachgruppe IX
der DGK

Darmstadt, im Januar 2005

Seite 1 von 32 der Auswertung des DGK-Ringversuchs 1/2004 vom 10.01.2005



DGK Fachgruppe Analytik
Fachgruppenleitung: Anton Wittersheim
c/loKPSS GmbH

Kao Professional Salon Services
Pfungstédter Str. 92-100

D-64297 Darmstadt

Inhaltsverzeichnis

INhAItSVErZEICNNIS ... 1
ANGEMEINES ...ttt ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeas 3
Statistische AUSWErtUNG der MESSWEITE ........uuuuieeeiiiiiiiiiiiiiettieeteeeeeeeaeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeeneeeneennnes 4
ZusammenfassUNG el MESSWEITE ... ..o 6
Ergebnistibersicht TrockenrlCKSIANd .............ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiieiiiee e eeeeeeeeeeeeeeenenes 7
ErgebniSUDErsiCNt PH-WEIT.......cooiiiii e e 9
Ergebnisubersicht DIChte DEI 20°C .........uuiiiiiiieeiei e 11
Ergebnisubersicht Brechungsindex bei 20°C ............ooiiiiiiiiiiiiiieeeee e 13
Ergebnisubersicht anionisChe TENSIAE .........coiii it 15
Ergebnisubersicht 2-PhenoXyethanol ... 17
Ergebnistibersicht Methylparaben .............ooovviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 19
Ergebnistibersicht Propylparaben............cooovvviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 21
Ergebnistibersicht Viskositat, Methode nach HOPPIEr ........coevvvvviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee, 23
Ergebnistibersicht Viskositat, Methode nach Brookfield.............cccccccvvvvviiiiiiiiiiiiiieiiieeeeee, 25
Ergebnistbersicht 1,2-Propandiol............c..uuuiiiiiiiiiiiics e 28
Ergebnistibersicht ZIinC PYrithiOne .........ooooviiii i 30
Ergebnisibersicht Piroctone Olamine ............oiii i 34
Zusammenfassung UNd AUSDIICK..........uuii e e e 36

Seite 2 von 32 der Auswertung des DGK-Ringversuchs 1/2004 vom 10.01.2005



DGK Fachgruppe Analytik
Fachgruppenleitung: Anton Wittersheim
c/loKPSS GmbH

Kao Professional Salon Services
Pfungstédter Str. 92-100

D-64297 Darmstadt

Allgemeines

Im Jahr 2003 wurde durch die Fachgruppe erstmalig ein Ringversuch durchgefuhrt, der fur
Laboratorien der kosmetischen Industrie als Angebot dienen sollte, eine Standortbestim-
mung bezlglich der Qualitat der eigenen Analytik zu ermdglichen (Ringversuchsauswer-
tung siehe ww.dgk-ev.de). An diesem ersten Ringversuch nahmen 16 Laboratorien teil.
Aufgrund der positiven Resonanz entschied sich die Fachgruppe, in 2004 einen weiteren
Ringversuch durchzufuhren. An diesem zweiten Ringversuch nahmen 35 Laboratorien teil.
Untersucht werden sollte diesmal ein handelsibliches Anti-Schuppen-Shampoo, das durch
ein Mitglied der Fachgruppe aus der Produktion seines Betriebes in einem neutralem Ge-
binde zur Verfligung gestellt wurde.

Untenstehende - nach Meinung der Fachgruppe typische und in der Praxis der Qualitats-
kontrolle relevante Prifparameter eines Anti-Schuppen-Shampoos - waren zur Priufung
vorgesehen:

1. Trockenriickstand, 2. pH-Wert, 3. Dichte bei 20 °C , 4. Brechungsindex bei 20 °C,

5. Summe anionischer Tenside, berechnet als Natrium-Laurylethersulfat, 6. 2-
Phenoxyethanol-Gehalt, 7. Methylparaben-Gehalt, 8. Propylparaben-Gehalt, 9. kinemati-
sche Viskositat bei 20 °C (Methode nach Hoppler), 10. kinematische Viskositat bei 20 °C
(Methode nach Brookfield), 11. 1,2-Propandiol, 12. Zinc Pyrithione, 13. Climbazole, 14.
Piroctone Olamine

Wie schon beim ersten Ringversuch im Jahre 2003 wurde der Ringversuch als Laborver-
gleichsuntersuchung konzipiert und dient nicht der Validierung von Prifmethoden, daher
wurden den Teilnehmern keine bestimmten Prifmethoden vorgegeben.

Der Probenversand wurde im Juli 2004 vorgenommen, die Bearbeitung der Proben in den
Labors erfolgte dann bis 30. September 2004. Die statistische Auswertung des Ringver-
suchs erfolgte am 25./26.10.2004. Die statistische Auswertung und die Diskussion der Er-
gebnisse auf der Fachgruppensitzung am 11.12.2004 in Ladenburg bilden die Grundlage

fur dieses Ringversuchsprotokoll.
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Statistische Auswertung der Messwerte

Die Kriterien fur die Durchfiihrung von Ringversuchen zur externen Qualitatskontrolle von
Laboratorien sind z.B. in der DIN 38402-A 45 festgelegt.

Die erhaltenen Messwerte der Teilnehmer wurden daher gemafld DIN 38402-A 45 mit der
kommerziell erhaltlichen Software ProLab (Hersteller: QuoData GmbH, Dresden) statistisch

ausgewertet.

Eine Qualitdtsbewertung von Laboratorien kann auf Grundlage normierter Abweichungen
der jeweiligen Analysenergebnisse von einem konventionell richtigen Wert (,Sollwert", hier:
Mittelwert der Labormesswerte) erfolgen. Diese Abweichungen der Analysenergebnisse

vom Sollwert werden in sogenannten Z-Scores ausgedrickt:
Z- Score = (Analysenergebnis — Sollwert) / Vergleichsstandardabweichung

Bei Parametern, die grundsatzlich keine negativen (Mess-)Werte annehmen kénnen, emp-
fiehlt die DIN 38402-A 45, als Qualitatskriterium modifizierte Z-Scores, sogenannte Z;-
Scores heranzuziehen. Daher wurden im Rahmen dieser Ringversuchsauswertung Z,-
Scores berucksichtigt.

Unter der Annahme, dass die Analysenergebnisse normalverteilt sind, gilt ein Messwert
Ublicherweise als akzeptabel, wenn der Z,-Score innerhalb eines Toleranzbereiches von +2
bis —2 liegt. Das Vorzeichen der Z,-Scores zeigt die Richtung der Fehlbestimmung an (+ =
zuviel gefunden, - = zu wenig gefunden).

Alle blauen Balken zeigen die Z, Scores, die innerhalb des Toleranzbereiches von +/- 2
liegen. Alle gelben Balken zeigen die Z, Scores, die grof3er sind als +/-2 und kleiner als +/-
3 (der Wert ist angegeben). Der Ubersichtlichkeit wegen sind alle Z, Scores, die gréRer
sind als +/- 3 (rote Balken) bei dem Wert von 3 abgeschnitten, wobei auch hier der genaue

Wert angegeben wird.

Die in den Graphen der Messwerte ermittelten Werte kénnen wie folgt erklart werden:
Assigned Value ist der durch die in der DIN angegebene Methode ermittelte Mittelwert der
Messwerte (robuste Mittelwert Schatzung). Er entspricht nicht dem arithmetischen Mittel-
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wert und er beinhaltet alle Messwerte, wobei allerdings Ausreil3er mit einer anderen Wich-

tung gerechnet werden, als regulare Messwerte.

Rel. Assigned s.d. ist die aus den Messwerten und dem Mittelwert errechnete relative
Standardabweichung. Auch hier gilt die Gber die Ermittlung des Mittelwertes erlauterte Me-
thodik.

Rel. Repeteability s.d. ist die Wiederhol-Standardabweichung.

Tolerance Limits sind die ermittelten 2-Sigma-Warngrenzen, die man als Grenzwerte z.B.
fur eine Spezifikation eines kosmetischen Produktes einsetzen kdnnte, wenn die analyti-
schen Werte an unterschiedlichen Priforten (das kénnen verschiedene Stationen in der
Produktion oder auch unterschiedliche externe Laboratorien sein) ermittelt werden.

In der Praxis liegen die gewlinschten Spezifikationsgrenzen oft wesentlich enger zusam-
men. Allerdings werden die Werte dann auch mit einer kleineren Bandbreite von Messstati-

onen ermittelt, so dass insgesamt eine kleinere Standarbabweichung zu erwarten ist.

VR ist die Vergleichs-Standardabweichung in Absolut-Werten.
Vr ist die Wiederhol-Standardabweichung in Absolut-Werten.
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Zusammenfassung der Messwerte

Im folgenden sind die Messwerte und die durch die Software nach DIN 38402-A-45

ermittelten statistischen Werte aufgelistet.

Insgesamt haben 35 Laboratorien am Ringversuch teilgenommen. Es gab kein Labor, das

alle Parameter bestimmen konnte. 3 Labore haben keine Ergebnisse abgegeben. 1 Labor

hat die Ergebnisse so spat abgegeben, dass sie in der Auswertung nicht mehr bericksich-

tigt werden konnten. Insgesamt waren also maximal n=31 Ergebnisse zu erwarten gewe-

sen.

Wenn maoglich, wurde der theoretische Messwert aufgefiihrt, dieser wurde allerdings in der

statistischen Berechnung nicht bertcksichtigt, sondern wie vorher aufgefihrt, der durch die

Software ermittelte Assigned Mean Value. Die Messwerte sind nach steigender relativer

Standardabweichung sortiert.

0| Max Min Theor.|[Assigned|Assigned|Repeat.| Tolerance Limits
Mean | Mean %s.d. | %s.d.[+2 Sigma|- 2 Sigma

Brechungsindex bei 20 °C 20(1,3725(1,3676| n.a. | 1,3700 0,1 0,0 1,3680 1,3720
Dichte bei 20 °C (kg/l) 29|1,0545(1,0430( n.a. | 1,0480 0,1 0,0 1,0460 1,0510
pH-Wert bei 20 °C 30| 6,9 6,7 n.a. 6,7 1,0 0,2 6,60 6,87
Climbazole (% m/m) 6| 050 | 0,47 | 0,50 0,49 3,3 n.a. 0,46 0,52
Zinc Pyrithione (% m/m) 5| 1,04 | 0,96 | 0,96 1,00 4,7 0,5 0,91 1,10
Trockenrtickstand (% m/m) 29| 23,7 18,7 | n.a. 21,7 51 0,8 19,56 23,96
Phenoxyethanol (% m/m) 14| 1,15 0,92 | 1,00 1,00 6,3 1.4 0,88 1,13
Propylene Glycol (% m/m) 71 1,83 0,86 | 1,50 1,49 7,1 15 1,29 1,71
WAS 17| 13,89 | 10,65 | n.a. | 11,92 8,7 0,6 9,94 14,09
Propylparaben (% m/m) 13| 0,13 0,06 | 0,10 0,10 8,9 1,7 0,08 0,12
\Viskositéat Brookfield, 25°C 19| 7.735 | 4.905 | n.a. 5.568 9,8 11 4.525 6.718
Methylparaben (% m/m) 13| 0,31 0,16 | 0,20 0,19 10,5 1,0 0,15 0,24
\Viskositat Hoppler, 25°C 12| 6.220 | 3.496 | n.a. 4.327 17,5 0,5 2.924 5.997
Piroctone Olamine (% m/m) 71 1,21 0,42 | 0,50 0,51 20,4 2,2 0,32 0,75
\Viskositat Hausmethode, 25°C |11|61.500| 2.380 | n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
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Ergebnistbersicht Trockenrickstand

Den Parameter Trockenrtickstand bestimmten 29 Labors, der errechnete Labormittelwert

betragt 21,703 % m/m, die Vergleichsstandardabweichung betragt 5,06 %.

Tabelle 1. Messwerte Trockenriickstand

Labor Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Messwert (% m/m) 20,98 |23,65 (21,04 |23,55 |21,74 21,80 |21,42 22,63 21,23 |21,43 22,71
Labor Nr. 12 17 18 19 21 22 24 25 26 26 27
Messwert (% m/m) 21,14 119,25 (21,45 22,50 |22,74 21,78 |22,20 21,85 20,35 |21,00 21,80
Labor Nr. 28 29 30 (31 32 (34 |35

Messwert (% m/m) 21,21 |21,25 (23,20 |21,76 |20,60 |18,70 |22,80

Bild 1. Trockenriickstand, Graphische Darstellung der Messwerte

Ring test: Physikalisch-chemische Parameter in einem Shampoo
Sample: Anti-Dandruff-Shampoo DGK Interlaboratory test 2004
Analyte: Trockenrickstand

Method: DIN38402 A45

Assigned value: 21,703 % m/ m (empirical value)

Rel. assigned s.d.: 5,06% (empirical value)

Rel. repeatability s.d. 0,77%

Tolerance limits: 19,560 - 23,956 %m/m (JZu-Score| < 2,000)
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Bild 2. Trockenrtckstand, graphische Darstellung der Z-Scores der Teilnehmer
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Bemerkung der Fachgruppe zur Bestimmung des Trockenriickstands: Da die Formulierung
neben Wasser auch ca. 1,5 % 1,2-Propandiol enthielt, bestand Grund zu der Annahme,
dass die Minderbefunde von Labor Nr. 35 und Labor Nr. 17 méglicherweise darauf zurtick-
zufuhren waren, dass 1,2-Propandiol unter den gewahlten Bedingungen mitverdampft wur-
de.

Nach den Angaben der Teilnehmer waren die Analysezeiten der Trockengehaltsbestim-
mungen sehr unterschiedlich. Je nach Methode schwankten sie zwischen einigen Minuten

und mehreren Stunden. Die Préazision der Ergebnisse war unabhangig von der Analysezeit.
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Erge

bnistbersicht pH-Wert

Den Parameter pH-Wert bestimmten 30 Labors, der errechnete Labormittelwert betragt

6,736 , die Vergleichsstandardabweichung betragt 0,99 %.

Tabelle 2. Messwerte pH-Wert

Labor Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Messwert 6,69 | 6,76 | 6,68 | 6,66 | 6,91 | 6,70 | 6,90 | 6,82 | 6,72 | 6,68 | 6,78
Labor Nr. 12 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27
Messwert 6,77 |6,695| 6,69 | 6,72 | 6,78 | 6,73 | 6,70 | 6,67 | 6,75 | 6,70 | 6,65
Labor Nr. 28 29 30 31 32 33 34 35

Messwert 6,78 | 6,70 6,82 | 6,76 | 6,80 | 6,78 | 6,80 | 6,66

Bild 3. pH-Wert, Graphische Darstellung der Messwerte

Ring test: Physikalisch-chemische Parameter in einem Shampoo
Sample: Anti-Dandruff-Shampoo DGK Interlaboratory test 2004
Analyte: pH-Wert

Method: DIN38402 A45

Assigned value: 6,736 (empirical value)

Rel. assigned s.d.: 0,99% (empirical value)

Rel. repeatability s.d. 0,20%

Tolerance limits: 6,603 - 6,869 (|Zu-Score| < 2,000)
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Bild 4. pH-Wert, graphische Darstellung der Z-Scores der Teilnehmer
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Bemerkung der Fachgruppe zur pH-Wert-Bestimmung: Moglicherweise beruhen die Mehr-
befunde von Labor Nr. 5 und Labor Nr. 7 auf fehlerhafter Kalibrierung oder Elektrodenhand-
ling, dies kann jedoch aus den teilnehmerseitig kommunizierten Bedingungen zur pH-
Messung nicht eindeutig abgeleitet werden.

Eigene Erfahrungen der Ringversuchs-Ausrichter zeigen, dass selbst innerhalb eines La-
bors deutlich unterschiedliche Werte bei einer Probe gemessen werden kénnen, obwohl
alle Gerate ,richtig” kalibriert wurden. Hier ist das Handling von Probe und Elektrode aus-
schlaggebend und grundlegende Fehler wie z.B. das Abwischen der Elektrode nach der
Messung sollten unbedingt ausgeschlossen werden.

Neben der Elektrode hat auch die Elektronik des Messgerétes selbst einen Einfluss auf das
Ergebnis. Hier gibt es sehr viele unterschiedliche Typen (hochwertige Gerate mit mehrstel-
liger digitaler Anzeige bis hin zu einfachen, eventuell batterie-betriebenen Geréate ohne Ka-
librationsmdglichkeiten), die nicht alle fir die Anwendungen der kosmetischen Industrie

geeignet sein kénnen.
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Ergebnistibersicht Dichte bei 20°C

Den Parameter Dichte bei 20°C bestimmten 29 Labors, der errechnete Labormittelwert be-

tragt 1,048 kg/l, die Vergleichsstandardabweichung betréagt 0,12 %.

Tabelle 3. Messwerte Dichte bei 20°C

Labor Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Messwert (kg/l) 1,049|1,049|1,048|1,048{1,049|1,049(1,044|1,055|1,047|1,049
Labor Nr. 11 12 17 18 19 21 22 23 24 25
Messwert (kg/l) 1,049 |1,048|1,048 1,048 |1,048|1,050 1,044 | 1,049 (1,045 | 1,051
Labor Nr. 26 27 28 29 30 31 32 34 35
Messwert (kg/l) 1,050(1,043|1,047 |1,048|1,048|1,050|1,048|1,048 1,049
Bild 5. Dichte bei 20°C, Graphische Darstellung der Messwerte
Ring test: Physikalisch-chemische Parameter in einem Shampoo
Sample: Anti-Dandruff-Shampoo DGK Interlaboratory test 2004
Analyte: Dichte bei 20 °C
Method: DIN38402 A45
Assigned value: 1,048 kg/| (empirical value)
Rel. assigned s.d.: 0,12% (empirical value)
Rel. repeatability s.d. 0,02%
Tolerance limits: 1,046 - 1,051 kg/| (jJZu-Score| < 2,000)
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Bild 6. Dichte bei 20°C, graphische Darstellung der Z-Scores der Teilnehmer
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Bemerkung der Fachgruppe zur Dichte-Bestimmung: Es ist nicht mdglich, die festgestellten
Abweichungen eindeutig einem bestimmten Prifverfahren zuzuordnen, so verwendet z.B.
Labor Nr. 24 einen Biegeschwinger und erhélt einen Minderbefund, Labor Nr. 27 verwendet
ein Pyknometer und erhélt ebenfalls einen Minderbefund.

Da die Dichte aber direkten Einfluss auf das Fullvolumen und die Einhaltung der gesetzlich
vorgeschriebenen Fullmengentoleranzen hat, erhalt die genaue Bestimmung der Dichte
natdrlich einen hohen Stellenwert. Umso unbefriedigender ist es natirlich, dass 6 von 29
Labore einen Wert auRerhalb der berechneten Toleranzen abgegeben haben.
Grundlegende Fehler bei der Messung, z.B. Luftblasen, sollten natirlich ausgeschlossen

werden.
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Ergebnistibersicht Brechungsindex bei 20°C

Den Parameter Brechungsindex bestimmten 20 Labors, der errechnete Labormittelwert

betragt 1,370, die Vergleichsstandardabweichung betragt 0,08 %.

Tabelle 4. Messwerte Brechungsindex

Labor Nr. 1 2 4 5 6 7 9 10 11 12
Messwert 1,371|1,372|1,369|1,369|1,370|1,370|1,371|1,370|1,368| 1,370
Labor Nr. 18 21 22 24 26 27 30 31 32 35
Messwert 1,370|1,369(1,370|1,369|1,369|1,371|1,369|1,373|1,370| 1,369

Bild 7. Brechungsindex, Graphische Darstellung der Messwerte

Ring test: Physikalisch-chemische Parameter in einem Shampoo
Sample: Anti-Dandruff-Shampoo DGK Interlaboratory test 2004
Analyte: Brechungsindex bei 20 °C

Method: DIN38402 A45

Assigned value: 1,370 (empirical value)

Rel. assigned s.d.: 0,08% (empirical value)

Rel. repeatability s.d. 0,02%

Tolerance limits: 1,368 - 1,372 (|Zu-Score| < 2,000)
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Bild 8. Brechungsindex, graphische Darstellung der Z-Scores der Teilnehmer
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Bemerkung der Fachgruppe zur Brechungsindex-Bestimmung: Mehrere Teilnehmer haben
angemerkt, dass der Brechungsindex ,schlecht ablesbar” sei, da die Probe ,stark getribt"
sei und Labor Nr. 31 z.B. schreibt zu dieser Messung, dass die Probe ,sehr schwer zu mes-
sen” sei.

Trotz dieser Erschwernis ist die festgestellte rel. Standardabweichung von 0,08 % sogar
etwas kleiner als die im Ringversuch 2003 festgestellte Standardabweichung von 0,11 %
und war offensichtlich bis auf Labor 11 und 31 kein Grund fur ein abweichendes Messer-

gebnis.
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Ergebnistibersicht anionische Tenside

(als Natrium-Laurylethersulfat berechnet)

Den Parameter anionische Tenside, berechnet als Natrium-Laurylethersulfat bestimmten 17

Labors, der errechnete Labormittelwert betragt 11,922 % m/m, die Vergleichsstandardab-

weichung betragt 8,67 %.

Tabelle 5. Messwerte anionische Tenside, ber. als Natrium-Laurylethersulfat

Labor Nr. 1 3 4 5 10 11 12 21

22

23

Messwert (% m/m) |13,00|13,05(13,89|13,20|11,00|11,40|11,48|11,23

11,27

13,00

Labor Nr. 24 25 27 29 30 32 35

Messwert (% m/m) [11,13| 13,1 |12,00|10,65|12,10|10,9010,75

Bild 9. Natrium-Laurylethersulfat, Graphische Darstellung der Messwerte

Ring test: Physikalisch-chemische Parameter in einem Shampoo
Sample: Anti-Dandruff-Shampoo DGK Interlaboratory test 2004
Analyte: Summe anionischer Tenside als SLES (MW = 400 g/ mol)
Method: DIN38402 A45

Assigned value: 11,922 % m/ m (empirical value)

Rel. assigned s.d.: 8,67% (empirical value)

Rel. repeatability s.d. 0,60%

Tolerance limits: 9,937 - 14,087 %m/m (|Zu-Score| < 2,000)
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Bild 10. Natrium-Laurylethersulfat, graphische Darstellung der Z-Scores der Teilnehmer
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Bemerkung der Fachgruppe zur Natrium-Laurylethersulfat-Bestimmung: Es sind eindeutig
zwei Niveaus auszumachen, die Laboratorien mit einem positiven Z-Score (,Mehrbefund®)
haben eine potentiometrische Titration durchgefiihrt (Tensidelektrode), wogegen die Labo-
ratorien mit einem negativen Z-Score (,Minderbefund”) mehrheitlich die klassische 2-
Phasen-Titration (Epton) durchfiihrten.

Die beiden Teilnehmer mit Ergebnissen fast genau am Mittelwert gaben zum einen als Me-
thode Hyamine als Indikator an, zum anderen (Uberraschenderweise) auch die potentiomet-
rische Titrationsmethode.

Das errechnete Toleranzlimit beinhaltet hier alle Ergebnisse, unterscheidet man zwischen

Potentiometrischer und Epton Titration, erhalt man folgende Ergebnisse:

~ |Theor.|Assigned|Assigned|Repeat.| Tolerance Limits
n | Max Min

Mean | Mean %s.d. | %s.d.|+2 Sigma|- 2 Sigma
WAS Gesamt 17| 13,89 | 10,65 | n.a. 11,92 8,7 0,6 9,94 14,09
WAS Potentiometrie 6| 13,88 | 13,00 | n.a. 13,06 1.3 1.3 12,71 13,41
WAS Epton 9] 11,47 | 10,65 | n.a. 11,09 3,9 0,6 10,21 11,96
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Ergebnistbersicht 2-Phenoxyethanol

Den Parameter 2-Phenoxyethanol bestimmten 14 Labors, der errechnete Labormittelwert

betragt 1

Tabelle 6.

,003 % m/m, die Vergleichsstandardabweichung betragt 6,32 %.

Messwerte 2-Phenoxyethanol

Labor Nr.

Messwert (% m/m) [0,955|0,920|0,995|1,002|1,040|1,040|1,000|1,150|1,007| 0,995

Labor Nr.

30 32 34 35

Messwert (% m/m) [0,970|1,100|0,975|0,943

Bild 11. 2-Phenoxyethanol, Graphische Darstellung der Messwerte

Ring test: Physikalisch-chemische Parameter in einem Shampoo
Sample: Anti-Dandruff-Shampoo DGK Interlaboratory test 2004
Analyte: 2-Phenoxyethanol

Method: DIN38402 A45

Assigned value: 1,003 % nm/ m (empirical value)

Rel. assigned s.d.: 6,32% (empirical value)

Rel. repeatability s.d. 1,36%

Tolerance limits: 0,880 - 1,134 %m/m (|Zu-Score| < 2,000)

ProLab 2003
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Bild 12. 2-Phenoxyethanol, graphische Darstellung der Z-Scores der Teilnehmer
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Bemerkung der Fachgruppe zur 2-Phenoxyethanol-Bestimmung: Ublich ist eine HPLC-
Analyse. Einige Teilnehmer arbeiten jedoch auch gaschromatographisch. Eine Fehlerquelle
kann eine fehlerhafte Kalibrierung sein.

Insgesamt wurde mit einem Mittelwert von 1,00 % der theoretische Wert genau gefunden,

lediglich ein Labor hatte einen zu hohen Befund.
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Ergebnistibersicht Methylparaben

Den Parameter Methylparaben bestimmten 13 Labors, der errechnete Labormittelwert be-
tragt 0,192 % m/m, die Vergleichsstandardabweichung betragt 10,54 %.
Tabelle 7. Messwerte Methylparaben

Labor Nr. 1 3 4 5 9 12 13 23 25 30

Messwert (% m/m) |0,210|0,180|0,1900,198|0,209|0,194|0,180|0,202|0,201| 0,305

Labor Nr. 32 34 35

Messwert (% m/m) [0,199|0,181|0,160

Bild 13. Methylparaben, Graphische Darstellung der Messwerte

Ring test: Physikalisch-chemische Parameter in einem Shampoo
Sample: Anti-Dandruff-Shampoo DGK Interlaboratory test 2004
Analyte: Methylparaben

Method: DIN38402 A45

Assigned value: 0,192 % m/ m (empirical value)

Rel. assigned s.d.: 10,54% (empirical value)

Rel. repeatability s.d. 1,00%

Tolerance limits: 0,154 - 0,235 %n/m (JZu-Score| < 2,000)
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Bild 14. Methylparaben, graphische Darstellung der Z-Scores der Teilnehmer
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Bemerkung der Fachgruppe zur Methylparaben-Bestimmung: Ublich ist eine HPLC-
Analyse. Einige Teilnehmer arbeiten jedoch auch gaschromatographisch. Eine Fehlerquelle
kann eine fehlerhafte Kalibrierung sein.

Insgesamt wurde mit dem Mittelwert von 0,19% der theoretische Wert von 0,20% nicht
ganz genau getroffen. Ob die Ursache daflr in der Methode oder in der Stabilitat des Wirk-
stoffs liegt, kann nachtraglich nicht mehr ermittelt werden.

Lediglich ein Labor ermittelte einen abweichenden Messwert, der allerdings so deutlich vom

Mittelwert abweicht, dass ein systematischer Fehler nicht ausgeschlossen werden kann.
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Ergebnistbersicht Propylparaben

Den Parameter Propylparaben bestimmten 13 Labors, der errechnete Labormittelwert be-

tragt 0,101 % m/m, die Vergleichsstandardabweichung betragt 8,92 %.

Tabelle 8. Messwerte Propylparaben

Labor Nr. 1 3 4 5 9 12 13 23 25 30
Messwert (% m/m) |0,100|0,095|0,097|0,097|0,111|0,123|0,090|0,102{0,100| 0,130
Labor Nr. 32 34 35

Messwert (% m/m) |0,099|0,098|0,065

Bild 15. Propylparaben, Graphische Darstellung der Messwerte

0,15+

Ring test: Physikalisch-chemische Parameter in einem Shampoo
Sample: Anti-Dandruff-Shampoo DGK Interlaboratory test 2004
Analyte: Propylparaben

Method: DIN38402 A45

Assigned value: 0,101 %/ m (empirical value)

Rel. assigned s.d.: 8,92% (empirical value)

Rel. repeatability s.d. 1,74%

Tolerance limits: 0,084 - 0,120 %m/m (|Zu-Score| < 2,000)
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Bild 16. Propylparaben, graphische Darstellung der Z-Scores der Teilnehmer
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Bemerkung der Fachgruppe zur Propylparaben-Bestimmung: Ublich ist eine HPLC-
Analyse. Einige Teilnehmer arbeiten jedoch auch gaschromatographisch. Eine Fehlerquelle
kann eine fehlerhafte Kalibrierung sein.

Insgesamt wurde mit dem Mittelwert von 0,10% der theoretische Wert von 0,10% exakt
getroffen.

3 Labore ermittelten abweichende Messwerte, wobei 2 Werte so deutlich vom Mittelwert

abweichen, dass ein systematischer Fehler nicht ausgeschlossen werden kann.
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Ergebnistbersicht Viskositat, Methode nach Hoppler

Den Parameter Viskositdt (Methode nach Hoppler) bestimmten 12 Labors, der errechnete

Labormittelwert betragt 4.327 mPa*s, die Vergleichsstandardabweichung betragt 17,49 %.

Tabelle 9. Messwerte Viskositat (Methode nach Hoppler)

Labor Nr. 2 6 10 11 18 19 21 22 26 27

Messwert (mPa*s) | 6220 | 3595 | 3496 (3728,5/4300,5| 4223 [5459,5| 3807 | 3755 | 4220

Labor Nr. 32 35

Messwert (mPa*s) | 5320 | 4561

Bild 17. Viskositat, Methode nach Hoppler, Graphische Darstellung der Messwerte

Ring test: Physikalisch-chemische Parameter in einem Shampoo
Sample: Anti-Dandruff-Shampoo DGK Interlaboratory test 2004
Analyte: Dynamische Viskositat (Hoppler) bei 25 °C

Method: DIN38402 A45

Assigned value: 4327,326 mPas (empirical value)

Rel. assigned s.d.: 17,49% (empirical value)

Rel. repeatability s.d. 0,48%

Tolerance limits:  2924,352 - 5997,963 mPas ([Zu-Score| < 2,000)
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Bild 18. Viskositat, Methode nach Hoppler, graphische Darstellung der Z-Scores der Teil-

nehmer
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Bemerkung der Fachgruppe zur Viskositats-Bestimmung (Hoppler): Bei dem vorliegenden
Shampoo (wie bei nahezu allen handelslblichen Shampoos) handelt es sich um eine struk-
turviskose Flussigkeit (scherentzéhnend). Durch das perlglanzende trilbe Aussehen ist eine
Viskositatsbestimmung nach der Hoppler'schen Kugelfallmethode (DIN53015) nicht még-
lich, da die Position der Kugel durch die Tribung nicht (oder nur schwer) erkennbar ist.
Messungen mit dem Kugelfallviskosimeter sind streng genommen nur flr newtonsche Flis-
sigkeiten geeignet. Bei Flussigkeiten mit strukturviskosen Eigenschaften dirfen die Mess-
werte nur als Vergleichskennwerte herangezogen werden, da die Scherbedingungen ver-
schiedener Gerate untereinander nicht zu definieren sind.

Die Fachgruppe hat sich dennoch entschieden, die Hoppler Bestimmung in den Ringver-
such mit aufzunehmen, da die Methode immer noch von relativ vielen Laboren (hier von 12
von 31) angewendet wird.

Das Ergebnis (Toleranz Limit ca. 3.000 bis 6.000 mPas) zeigt aber, dass bei der Anwen-
dung dieser Methode in F&E und Produktion fur strukturviskose Flissigkeiten immer nur
das selbe Gerat verwendet werden darf, was letztendlich nicht praktikabel ist.
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Ergebnisubersicht Viskositat, Methode nach Brookfield

Den Parameter Viskositat (Methode nach Brookfield) bestimmten 19 Labors, der errechnete

Labormittelwert betragt 5.568 mPa*s, die Vergleichs-Standardabweichung betragt 9,80 %.

Tabelle 10. Messwerte Viskositat, Methode nach Brookfield

Labor Nr. 2 5 7 8 9 11 12 18 19 21
Messwert (mPa*s) | 6850 | 5595 | 5310 | 7735 | 6035 | 5050 | 6080 (5885,5 5825 | 4905
Labor Nr. 22 24 26 27 29 30 31 33 35

Messwert (mPa*s 5650 | 5510 | 5620 | 5230 | 5450 | 5090 | 5946 | 4950 | 5425

Bild 19. Viskositat, Methode nach Brookfield, Graphische Darstellung der Messwerte

Ring test: Physikalisch-chemische Parameter in einem Shampoo
Sample: Anti-Dandruff-Shampoo DGK Interlaboratory test 2004
Analyte: Dynamische Viskositét (Brookfield) bei 25 °C

Method: DIN38402 A45

Assigned value: 5568,440 mPas (empirical value)

Rel. assigned s.d.: 9,80% (empirical value)

Rel. repeatability s.d. 1,07%

Tolerance limits: 4525,490 - 6718,689 mPas (|Zu-Score| < 2,000)
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Bild 20. Viskositat, Methode nach Brookfield, graphische Darstellung der Z-Scores der Teil-

nehmer
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Bemerkung der Fachgruppe zur Viskositats-Bestimmung (Brookfield): Durch die Anwen-
dung eines Rheometers nach Brookfield lassen sich die Scherbedingungen etwas besser
als bei Hoppler beschreiben. Die Vergleichbarkeit ist durch die Angabe von Spindel und
Drehzahl (neben Temperatur und Geratetyp) gegeben.

Die abweichenden Messergebnisse von 2 Laboren sind zumindest in einem Fall auf die
falsche Messtemperatur zurtickzufiihren. Eigene Erfahrungen zeigen, dass bei Brookfield
(wie natlrlich bei allen Messgeraten) insbesondere auf eine regelmafige Prifmitteliberwa-
chung geachtet werden muss, da die Einfachheit der Methode dazu verfiihrt, die Robustheit
des Messgeréates zu unterschatzen.

Das ermittelte Toleranzlimit (ca. 4.500 bis 6.700 mPas) ist etwas kleiner als das bei Hoppler
ermittelte und entspricht nach den Erfahrungen der Fachgruppe der fir Shampoos typi-
schen Spanne von ca. 2.500 mPas (der absolute Messwert liegt naturlich jeweils anders).
Der mit Brookfield ermittelte Wert héngt letztendlich auch von der Ablesezeit ab. Manche
Anwender lesen generell nach z.B. 1min den Wert ab, andere warten bis zur relativen (be-
obachtbaren) Stabilitdt der Anzeige. Welche Methode ,richtiger” ist, ist schwer zu definie-
ren. Grundlegende rheologische Versuche (z.B. FlieBkurven) sollten zuvor durchgefihrt
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werden, um die optimalen Messbedingungen zu ermitteln. Die Angaben der Fachgruppe

basieren auf diesen Versuchen.
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Ergebnistbersicht 1,2-Propandiol

Den Parameter 1,2-Propandiol bestimmten 7 Labors, der errechnete Labormittelwert be-

tragt 1,494 % m/m, die Vergleichsstandardabweichung betragt 7,07 %.

Tabelle 11. Messwerte 1,2-Propandiol

Labor Nr. 1 3 4 22 25 30 35

Messwert (% m/m) [1,490|1,450|1,475|1,830|1,505 |1,4100,860

Bild 21. 1,2-Propandiol, Graphische Darstellung der Messwerte

Ring test: Physikalisch-chemische Parameter in einem Shampoo
Sample: Anti-Dandruff-Shampoo DGK Interlaboratory test 2004
Analyte: 1,2-Propandiol

Method: DIN38402 A45

Assigned value: 1,494 % m/ m (empirical value)

Rel. assigned s.d.: 7,07% (empirical value)

Rel. repeatability s.d. 1,54%

Tolerance limits: 1,290 - 1,713 %m/m (|Zu-Score| < 2,000)
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Bild 22. 1,2-Propandiol, graphische Darstellung der Z-Scores der Teilnehmer
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Bemerkung der Fachgruppe zur 1,2-Propandiol-Bestimmung: Ublich scheint eine gaschro-
matographische Analyse zu sein. Die Labore mit abweichenden Messergebnissen hatten
HPLC (einmal war die RI-Detektion angegeben) angewendet.

Dennoch wurde mit dem Mittelwert von 1,5% der theoretische Wert exakt erreicht. Man
sollte allerdings beriicksichtigen, dass viele Rohstoffe Propylenglykol als weiteren (Neben-
oder Haupt-) Bestandteil haben und daher neben dem eigentlichen Rohstoff weitere Eintra-

ge als Summe berlicksichtigt werden missen.
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Ergebnistibersicht Zinc Pyrithione

Den Parameter Zinc Pyrithione bestimmten 5 Labors, der errechnete Labormittelwert be-

tragt 1,000 % m/m, die Vergleichsstandardabweichung betragt 4,73 %.

Tabelle 12. Messwerte Zinc Pyrithione

Labor Nr. 1 4 22 23 35

Messwert (% m/m) |0,990|0,980|0,960|1,030|1,039

Bild 23. Zinc Pyrithione, Graphische Darstellung der Messwerte

Ring test: Physikalisch-chemische Parameter in einem Shampoo
Sample: Anti-Dandruff-Shampoo DGK Interlaboratory test 2004

Analyte: Zinc Pyrithione

Method: DIN38402 A45

Assigned value: 1,000 % m/ m (empirical value)

Rel. assigned s.d.: 4,73% (empirical value)

Rel. repeatability s.d. 0,50%

Tolerance\ﬁrlgits: 0,907 - 1,097 %mym (|Zu-Score| < 2,000)
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Bild 24. Zinc Pyrithione, graphische Darstellung der Z-Scores der Teilnehmer
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Bemerkung der Fachgruppe zur Zinc-Pyrithione-Bestimmung: Die Teilnehmer kommunizier-
ten interessanterweise drei verschiedene Prifverfahren: Labor Nr. 4 arbeitete mit Atomab-
sorptionsspektroskopie nach Mikrowellendruckaufschluf3 zur Bestimmung von Zink, Labor
Nr. 22 verwendete ICP/OES, Labor Nr. 23 fihrte eine iodometrische Titration durch und
Labor Nr. 1 sowie Labor Nr. 35 fuhrten eine Bestimmung mittels HPLC durch.

Interessanterweise wurde mit dem Mittelwert von 1,0% der theoretische Wert genau er-

reicht.
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Ergebnistibersicht Climabazole

Den Parameter Climbazole bestimmten 6 Labors, der errechnete Labormittelwert betragt

0,489 % m/m, die Vergleichsstandardabweichung betragt 3,32 %.

Tabelle 13. Messwerte Climbazole

Labor Nr. 1 3 22 23 25 30

Messwert (% m/m) |0,490|0,470|0,4800,498|0,495|0,500

Bild 25. Climbazole, Graphische Darstellung der Messwerte

Ring test: Physikalisch-chemische Parameter in einem Shampoo
Sample: Anti-Dandruff-Shampoo DGK Interlaboratory test 2004
Analyte: Climbazole

Method: DIN38402 A45

Assigned value: 0,489 % m/ m (empirical value)

Rel. assigned s.d.: 3,32% (empirical value)

Rel. repeatability s.d. not available

Tolerancg/ﬂ'nits: 0,457 - 0,522 %m/m (|Zu-Score| < 2,000)
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Bild 26. Climabazole, graphische Darstellung der Z-Scores der Teilnehmer
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Bemerkung der Fachgruppe zur Climabzole-Bestimmung: Die Teilnehmer arbeiten einheit-
lich mittels HPLC.

Der Mittelwert liegt mit 0,49 % gering unter dem theoretischen Wert von 0,5%. Das errech-
nete Toleranz Limit liegt in dem Bereich, der fir eine HPLC Untersuchung erwartet werden

kann.
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Ergebnistibersicht Piroctone Olamine

Den Parameter Piroctone Olamine bestimmten 7 Labors, der errechnete Labormittelwert

betragt 0,512 % m/m, die Vergleichsstandardabweichung betragt 20,36 %.

Tabelle 14. Messwerte Piroctone Olamine

Labor Nr. 1 3 22 23 25 30 35

Messwert (% m/m) |0,475|0,520|0,780|0,506|0,485 (1,205 |0,420

Bild 27. Piroctone Olamine, Graphische Darstellung der Messwerte

Ring test: Physikalisch-chemische Parameter in einem Shampoo
Sample: Anti-Dandruff-Shampoo DGK Interlaboratory test 2004
Analyte: Piroctone Olamine

Method: DIN38402 A45

Assigned value: 0,512 % m/ m (empirical value)

Rel. assigned s.d.: 20,36% (empirical value)

Rel. repeatability s.d. 2,15%

Tolerance limits: 0,321 - 0,747 %m/m (|Zu-Score| < 2,000)
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Bild 28. Piroctone Olamine, graphische Darstellung der Z-Scores der Teilnehmer
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Bemerkung der Fachgruppe zur Piroctone-Olamine-Bestimmung: Die Abweichung bei La-
bor Nr. 30 kann methodisch bedingt sein, hier wurde interessanterweise eine UV-
colorimetrische Analyse bei 440 nm (mit FeSO,) durchgefuhrt. Die Ubrigen Teilnehmer fiihr-
ten einheitlich eine HPLC-Analyse durch.

Der errechnete Mittelwert von 0,51% liegt leicht Gber dem theoretischen Wert von 0,50%.
Obwohl die Werte der Labore 22 und 30 mit einer geringen Wichtung in das Gesamtergeb-
nis eingehen, beeinflussen sie dieses offensichtlich.

Besserung bringt hier nur die Teilnahme am neuen Ringversuch.
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Zusammenfassung und Ausblick

Auch bei dieser Laborvergleichsstudie handelt sich nattrlich um eine Momentaufnahme;
um zu weiteren Aussagen zu kommen, plant die Fachgruppe einen neuen Ringversuch mit
der Matrix Shampoo in 2005 durchzufuhren.

Jedoch gewinnt jeder Teilnehmer nach Meinung der Fachgruppe einen durchaus interes-

santen Eindruck von seiner ,Analytik” im Vergleich zu anderen Laboratorien.

Zwei in den Anmerkungen zum ersten DGK-Ringversuch 2003 angefiihrte Punkte, die zu
einer Verbesserung der Aussagekraft des Ringversuchs fihren sollten, wurden in diesem
Ringversuch umgesetzt. Zum einen erreicht wurde eine breitere Datenbasis durch die ho-
here Teilnehmerzahl, zum anderen war durch die Nutzung der Software ,ProLab" eine sta-
tistische Auswertung mit einer robusten Statistik (gemaf DIN 38402-A 45), wie sie z.B. fur

Ringversuche im Bereich Trinkwasseranalytik eingesetzt wird, erstmalig mdglich.

Auch anzumerken ist, dass die in diesem Ringversuch erstmalig vorgenommene differen-
Zierte Auswertung nach den durch die Teilnehmer verwendeten Untersuchungsmethoden
noch intensiviert werden muss, um festgestellte Streuungen wie z.B. bei den Viskositats-

messungen besser erklaren zu kénnen.

Die in der Auswertung nicht berlcksichtigte Abfrage nach der ,Hausmethode* fiir die Visko-
sitat diente rein informellen Zwecken. Die Streuung der max. und min. Werte erlaubt hier
keine Auswertung. Bei den Methoden wurden Uberwiegend Rheometer mit Platte/Platte,
Platte/Kegel oder Zylindersysteme angegeben. Da immerhin 11 Teilnehmer hier Ergebnis-
se angegeben haben, kann man davon ausgehen, dass rheometrische Untersuchungsver-

fahren bereits ihren Stellenwert in der Viskositatsermittiung haben.

Die Fachgruppe mdchte die Teilnehmer des Ringversuchs auffordern, im Falle von Abwei-
chungen die moglichen Ursachen zu diskutieren um diese Fehler zukinftig auszuschlieRen.
Dabei sehen wir in der praktizierten Prifmitteliberwachung ein probates Mittel, um Gerate-
fehler vorzeitig auszuschlief3en.

Wir stehen fur Ruckfragen jederzeit zur Verfigung.
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